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1. INTRODUCCIÓN 

El derrame y la fuga accidental de productos químicos en el laboratorio es una situación más 

de emergencia de las que se pueden dar en nuestros centros.  

Como tal emergencia exige del personal que lo detecta una actuación rápida y eficaz. En caso 

de derrames o fugas accidentales de productos químicos se debe actuar rápidamente para 

controlarlo en el inicio y para evitar consecuencias. 

 

2. DERRAMES DE LÍQUIDOS PELIGROSOS 

En caso de derrames de líquidos inflamables o tóxicos, la actuación varía según la magnitud del 

incidente: 

 

2.1 Derrames de pequeña magnitud: 

- Protección personal: Utilizar equipos de protección individual (EPI) adecuados para 

evitar el contacto con el líquido derramado. 

- Absorción rápida: Aplicar agentes absorbentes específicos para el tipo de líquido 

derramado. No utilizar serrín debido a su inflamabilidad; optar por carbón activo, sepiolita 

o absorbentes comerciales. 

- Gestión de residuos: Los materiales utilizados en la absorción deben gestionarse como 

residuos peligrosos, siguiendo la normativa correspondiente. 

- Control de fuentes de ignición: Si el líquido es inflamable, retirar inmediatamente 

cualquier fuente de ignición (llamas, chispas, etc.) y ventilar la zona. 

- Ropa contaminada: Retirar rápidamente la ropa de trabajo contaminada y lavarla con 

abundante agua. No lavar ropa impregnada con líquidos inflamables o tóxicos en la lavadora; 

gestionarla como residuo peligroso. 

- Salpicaduras en piel y ojos: Lavar las áreas afectadas con abundante agua y buscar 

atención médica, llevando la Ficha de Datos de Seguridad del producto o la etiqueta. 

 

2.2 Derrames de gran magnitud: 

- Protección personal: Utilizar EPI adecuados para evitar el contacto con el líquido 

derramado. 

- Evacuación: Evacuar inmediatamente la zona afectada por el derrame. 

- Control del vertido: Si es posible y seguro, intentar controlar el vertido utilizando 

materiales absorbentes en el punto de origen. 



 

- Notificación de emergencia: Si el vertido no se puede controlar de forma rápida y 

segura, notificar al Puesto de Mando (si existe un Plan de Autoprotección) o a los 

responsables del laboratorio o centro. Activar el Plan de Autoprotección o contactar a los 

Servicios de Emergencia Especializados (112). 

 

2.3 Medidas adicionales:  

- Si la peligrosidad del vertido lo requiere, cerrar puertas, cortar suministros de gas y 

electricidad en la zona afectada. 

 

 

3. FUGA DE UN GAS O DE UNA BOTELLA DE GASES  

Si se produce una fuga de un gas en el laboratorio o un escape de una botella de gases:  

- Si es posible cierre la llave del gas o la válvula de la botella y ventile el local abriendo 

ventanas.  

- Desalojar la zona de forma inmediata.   

- Evite las fuentes de ignición (llamas, chispas, etc.).  

 

 

4. INCENDIO EN UNA BOTELLA DE GAS  

 

4.1. Prioridad: Seguridad personal 

- Evaluar la situación: Antes de actuar, evaluar rápidamente la magnitud del incendio y los 

riesgos presentes. Si el incendio es grande o existe riesgo de explosión, evacuar la zona y 

alertar a los servicios de emergencia. 

- Si el incendio es incipiente y se puede actuar con seguridad: 

o Controlar la fuente: Si es posible y seguro, intentar cerrar la válvula del cilindro para 

detener el flujo de gas. Esto debe hacerse con precaución y solo si se puede acceder 

a la válvula sin riesgo. 

o Dejar que se consuma: Si no se puede cerrar la válvula, alejarse del cilindro y dejar 

que el gas se consuma de forma controlada. Retirar cualquier material combustible 

de las proximidades para evitar la propagación del fuego. 

o No extinguir la llama: Si no se puede cortar el suministro de gas, no intentar 

extinguir la llama. El gas que escapa puede formar una mezcla explosiva con el aire. 



 

- En cualquier caso: 

o Alertar a emergencias: Notificar a los servicios de emergencia 112 lo antes posible, 

incluso si se ha logrado controlar el incendio. 

o Evacuar la zona: Si el incendio no se puede controlar o existe riesgo de explosión, 

evacuar la zona y seguir las instrucciones del personal de emergencia. 

 


